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• Control and data storage with laptop computer 

• Interchangeable foreoptics provide flexibility in field of vi 


Components of Calibration 



* Linearity 

LINEARITY • Field of View (FOV) 











Spectral Calibration 
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Radiometric and Linearity Setup 
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Radiometric Setup 
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radiometric calibration 
coefficient calculation 
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irst step in analysis is to average these 30 files at each wavelength 


Data Files (continued) 
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Field of View Measurement 











& 

c: 

<S 

8 

CD 

CO 

.CO 

£ 

CO 


(0 

E 

E 


3 

CO 







I 


0 

(/) 

3 


2* 

o 

-j— > 

0 

J— 

o 

-9 o 

0 0 

— o 

0 O 

E O 

0 CO 



0 

n 

<3 

0 

o 

(0 







CD 

c 

'cl 

CL 




• Instruments serve multiple purposes 


REPORT DOCUMENTATION PAGE 


Form Approved 
OMB No. 0704-0188 


The public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instructions, searching existing 
data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or 
any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Department of Defense, Washington Headquarters Services, Directorate 
for Information Operations and Reports (0704-0188), 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302. Respondents should be aware that 
notwithstanding any other provision of law, no person shall be subject to any penalty for failing to comply with a collection of information if it does not display a currently 
valid OMB control number. 

PLEASE DO NOT RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS. 


1. REPORT DATE (DD-MM-YYYY) 2. REPORT TYPE 3, DATES COVERED (From - To) 

25-10-2001 


4. TITLE AND SUBTITLE 

ASD FieldSpec Calibration Setup and Techniques 


5a. CONTRACT NUMBER 

NAS 13-650 

5b. GRANT NUMBER 


6. AUTHOR(S) 

Dan Olive 


5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 


5d. PROJECT NUMBER 


5e. TASK NUMBER 


5f. WORK UNIT NUMBER 


7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 

LMSO- Stennis Program 


8. PERFORMING ORGANIZATION 
REPORT NUMBER 


SE-200 1 - 1 0-00063 -SSC 


9. SPONSORING/MONITORING AGENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES) 

Earth Science Applications Directorate 


10. SPONSORING/MONITOR'S ACRONYM(S) 


11. SPONSORING/MONITORING 
REPORT NUMBER 


12. DISTRIBUTION/AVAILABILITY STATEMENT 

Publicily Available STI per form 1676 


13. SUPPLEMENTARY NOTES 

Conference - Presentaiton at National Council of Standards Laboratories - Regional Chapter Meeting, SSC 



16. SECURITY CLASSIFICATION OF: 

a. REPORT 

b. ABSTRACT 

c. THIS PAGE 

U 


U 


17. LIMITATION OF 

18. NUMBER 

ABSTRACT 

OF 

PAGES 

uu 

13 


Dan Olive 


19b. TELEPHONE NUMBER (Include area code) 

(228) 688-1803 


Standard Form 298 (Rev. 8-98) 

Prescribed by ANSI Std Z39-18 


































